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Definisjon Fremre vitrektomi gjøres ved corpus vitreum (glassvæske) i forkammer 

Instrumenter

Dekking/Utstyr Elverum: 
Standardpakke Innlandet 
Disposable 23GA Vitrectomy cutter 
Slangesett OP073 Fusion Dual pumpe pack 
Microskop 
Mikroskopknotter, store og små 
IA håndtak 
ClearCut Sideport knife 1,2 mm
Øyesperre 
Saks til å klippe opp drapen 
  
  
Lillehammer: 
Slangesett MVS3201-6 Anterior Vitrectomi Pack 
Wannasaks 
Rosa kanyle 

Knivblad

Suturer

Preoperativ 
forberedelse

Anestesi:   Tetracain 10mg/ml – Oxibuprokain 4mg/ml, 5 dråper 

500ml BSS skyllevæske tilsatt 0,5ml Adrenalin 1mg/ml 
  
Cefuroxim. Istandgjøring og administrering(1): 
Løse opp ett hetteglass Aprokam 50mg pulver (inneholder 50mg 
Cefuroxim) i 5 ml NaCl 9mg/ml. Bruk Prinsipper for aseptisk teknikk ved 
ikke-kirurgiske prosedyrer  

Benytt en filterkanyle (rødt hylster) til å trekke opp Cefuroxim fra 
hetteglasset, for å unngå evt. mikro-krystaller intracameralt i øyet 

Øyelege injiserer 0,1ml (1mg) Aprokamløsning i forkammeret 

Løsningen er holdbar ca. 5 timer i romtemperatur og 24 timer i kjøleskap 

Leiringsutstyr

https://www.varnett.no/portal/procedure/7348
https://www.varnett.no/portal/procedure/7348
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Leiring Ryggleie 

Huddesinfeksjon Betadine 5% 

Dekking

Drenasje

Bandasje Skjold 

Merknader

Arbeidsbeskrivelse:

Klargjøring av vitrector: 

  

Elverum: 

IA må være primet på forhånd 

Velg Vitrectomi på phacomaskinen 

Koble grønn slange til phacomaskinen 

Koble blå ende på aspirasjonsslangen på blank ende av vitrectorslangen 

Koble IA håndtaket for skylling til den hvite enden av IA slangen (Den passer bare der). 

Følg anvisning på bildet som kommer opp på skjermen for å starte priming 

Vitrectomi priming ved å legge vitrectorspissen i vannkoppen 

  

Lillehammer: 

Velg fremre vitrectomi på phacomaskinen 

Følg instruksjonenen på phacomaskinen 

Referanser
SI/17.26-15 Øye - Preoperativ desinfeksjon med Betadine 5%
SI/17.34-02 Prinsipper for aseptisk teknikk ved ikke-kirurgiske prosedyrer
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